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Displayanzeige DE FR GB ES

8888 Beep Beep Beep Beep

Ahora queda la báscula lista para la medición de su peso. 

Display DE FR GB ES

0.0 Das Gerät ist 
betriebsbereit

L'appareil est 
prêt à 
fonctionner

The device is 
ready for use

El aparato está 
preparado para 
el servicio.

Suba a la báscula. Permanezca quieto sobre la báscula, distribuyendo uni-
formemente el peso en ambas piernas. La báscula comienza inmediatamente 
a medir el peso. Tras parpadear 2 veces, aparecerá el resultado definitivo de la 
medición en la pantalla (fig. 3). 
Además, se emite una reproducción audible. Después de bajarse de la báscu-
la, se desconecta automáticamente después de 10 segundos. El resultado de 
la medición permanece visible hasta la desconexión.

En caso de que la báscula detecte un error durante la medición, aparecerá 
„Err“ o „----“ (fig. 4+5).     

Display DE FR GB ES

---- / Err Fehler Erreur Error error

Si la báscula se carga con más de 150 kg, aparecerá “OVEr“ en la pantalla 
(fig. 6).

Display DE FR GB ES

OVEr Überlastung Surcharge Overload Sobrecarga

Asegúrese de encender siempre primero la báscula y esperar a la indicación „0.0“ (fig. 2) antes de 
subirse.

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6



12

75
3.

28
2-

01
09

 Ir
rt

um
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n


